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Распространенность ВСС в США составляет от 300 000 до 400 000 
случаев в год, а частота ВСС составляет от 0,36 до 1,28 на 1000 населения 
в год. По данным некоторых авторов, в России этот показатель составляет 
от 0,8 до 1,6 на 1000 человек в год, но если учесть погрешности статистики 
и формулировки посмертного диагноза, можно предположить, что он 
значительно выше [1].  
В такой ситуации развитие технологий и методов диагностики и 
лечения ССЗ является не только вопросом развития отрасли, но и 
фактором национальной безопасности в целом.  
Как и большинство болезней, заболевания сердечно - сосудистой 
системы достаточно легко излечимы на ранних стадиях. Однако выявить 
ССЗ «в зачатке» не только чрезвычайно сложно, но и фактически 
невозможно при отсутствии специальных средств диагностики.  
В настоящее время актуальным остается  разработка аппаратно-
программного комплекса для регистрации высокоточной ЭКГ с низким 
уровнем шума, что позволит регистрировать максимально полезный 
сигнал без фильтрационного искажения. Наличие такого 
электрокардиографа позволит регистрировать с высоким разрешением 
микропотенциалы сердца, как у пациентов, имеющих определенную 
патологию миокарда,  так и проводить скрининг на предмет выявления 
признаков, имеющих высокий уровень прогноза развития внезапных 
нарушений сердечного ритма и развития ВСС. Имеющиеся на 
сегодняшний день результаты исследований не дают однозначного ответа 
о диагностической или прогностической ценности  микропотенциалов на 
291 
 
 
 
ЭКС, как маркёров ВСС. Для решения этих вопросов необходимо 
проведение дальнейших изысканий в этом направлении. Перспективным 
является применение для этой цели электрокардиографов высокого 
разрешения. Проведенный анализ показал, что в настоящее время 
отсутствуют  аппаратно-программные комплексы для массового 
применения (в поликлиниках, амбулаториях, скорой помощи, в домашних 
условиях, в постоянно носимых аппаратах) с целью неинвазивного 
исследования электрической активности сердца в реальном масштабе 
времени и способных регистрировать  микропотенциалы, которые 
приводят к развитию жизнеугрожающих нарушений сердечного ритма.  
 
Математическая модель 
Рассмотрение физиологических механизмов формирования ЭКС 
позволяет выделить микропотенциалы разных видов: специализированной 
проводниковой системы, предсердий, желудочков сердца и диастолы. 
Потенциалы каждого вида обычно возникают в «своих» фазах сигнала и 
можно выделить микропотенциалы предсердий и желудочков, 
возникающие в «ранние» и «поздние» фазы электрического возбуждения 
предсердий и желудочков сердца. Интервалы наиболее вероятного 
появления микропотенциалов каждого вида указаны на рис. 1, а типичный 
характер их проявления иллюстрируется там же фрагментами сигнала с 
увеличенным масштабом отображения [2]. 
 
 
Рис. 1. Интервалы наиболее вероятного появления микропотенциалов в ЭКГ 
1  потенциалы проводниковой системы сердца: А  атриовентрикулярного 
узла; Н  пучка Гиса; RB  правой ножки пучка Гиса;  
2  ранние потенциалы желудочков: '  «зазубрина», "  «ступенька»;  
3  поздние потенциалы желудочков (также различают 'и ");  
4  следовые потенциалы диастолы 
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Наибольшую известность в аритмологии ВСС получили 
микропотенциалы ЭКС так называемых «поздних потенциалов 
желудочков» (ППЖ) сердца, которые проявляются как низкоамплитудные 
высокочастотные колебания, возникающие непосредственно после 
окончания QRS-комплекса: в интервале сегмента ST и в начале зубца T 
(окно 3 на рис. 1). Появление таких ЭКГ признаков может явиться 
маркёром предрасположенности к развитию опасных для жизни 
осложнений, в частности, у больных с ишемией миокарда или перенесших  
инфаркт миокарда. Наибольшую сложность в выявлении этих 
электрофизиологических маркеров ВСС представляет практическое 
выявление и клиническая интерпретация микропотенциалов ЭКС у 
конкретного больного. 
По аналогии с поздними потенциалами желудочков было 
обнаружено замедление проведения активации по предсердиям у больных 
с фибрилляцией предсердий. У больных с пароксизмальной формой 
мерцательной аритмии выявляются низкоамплитудные сигналы в конце 
волны Р, так называемые поздние потенциалы предсердий (ППП). 
Считается, что наличие ППП и ППЖ является маркером повышенной 
вероятности развития опасных для жизни нарушений ритма сердца. 
 
Аппаратно-программный комплекс 
 
Структурная схема разработанного АПК представлена на рис. 2. 
Устройство содержит: инструментальные усилители (ИУ), и операционные 
усилители (ОУ), аналого-цифровые преобразователи (АЦП), 
микроконтроллер, цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), USB, 
персональный компьютер. 
 
Рис. 2. Структурная схема аппаратно-программного комплекса 
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Уровень шумов современной элементной базы аналоговых 
усилителей, дельта-сигма АЦП равен  (1 – 1,5) мкВ в полосе частот от 0 до 
150 Гц. 
Уровень шумов медицинских наносенсоров [5] составляет десятки 
нановольт в полосе от 0 до 150 Гц. По этой причине шум измерительного 
канала определяется, в основном, шумом электронных компонентов и 
микросхем. 
Так же в рамках проекта разработаны наносенсоры на основе наночастиц 
серебра, имплантируемых в микропоры алюмосиликатной глиноземистой 
керамики, рис.3, которые обеспечили высокие метрологические параметры 
наносенсоров.  
 
 
Рис. 3. Изображение пористой структуры керамической диафрагмы с 
наночастицами серебра 
Благодаря данным наносенсерам появилась возможность 
регистрировать электрокардиосигнал нановольтового и микровольтового 
уровня без фильтрации и осреднения в реальном масштабе времени [3], 
рис. 5. 
 
 
Рис. 5. Пример записи ЭКГ 
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В настоящее время, сепараторы нефти просты в связи с трудностями в 
поиске подходящих методов контроля уровня и границ раздел 
многофазных жидких сред. Точный контроль многофазных уровня в 
сепараторе нефти рассматривается как вызов для переработки 
углеводородов. Ряд различные методы были разработаны, например, 
буйковые уровнемеры, ультразвуковые уровнемеры, емкостные 
уровнемеры одного электрода и емкостные уровнемеры с несколькими 
